Ochranny respirator DNA FFP2 NR bez vydechového ventilu, bily

Vyroben dle normy: EN 149:2001 +A1:2009 FFP2ZNR CE 2163, 3 vrstvy

Respirator FFP2 s filtratnim efektem min. 95% branici priniku mikroorganismu
(bakterie, viry, spory plisni), jemného prachu a toxickych tuhych ci kapalnych castic.
Pro jednorazové poutziti. Nesterilni. Pfed pouzitim si pozorné prectéte instrukce.

UPOZORNENI:

Pfed pouZitim zkontrolujte, zda respirator spravné priléha.

Respirator nebude funkéni v pfipadé ponechani vlasi pod maskou.

Produkt nezasobuje kyslikem, pouzijte v dobre vétranych prostorach.

Nepouzivejte v kontaminovanych prostorach nebezpeénych zdravi nebo

ve vybuiném prostredi.

Respirator nikdy neupravujte. Respirator je uréen pro jednorazové pouZiti.
Zlikvidujte respirator po jeho poutziti nebo v pripadé jeho poskozeni.

Nedoporucuje se pouziti respiratoru détem do tfi let véku z divodu omezene kapacity
dychani.

Respirator musi byt skladovan a prepravovan v originalnim baleni, pfi stabilni teploté
(od -20°C do +40°C ) a relativni vlhkosti < 80%.

Navod k pouziti:

1. Pfed nasazenim respiratoru si dikladné umyjte ruce. Nedotykejte se vnitfni
strany respiratoru.

2. Respirator si priloZte k nosu, pfidrite jednou rukou a druhou si nandejte
gumicky za usi. Prsty obou rukou stlacte sponu uprostfed respiratoru smérem
k nosu. Respirator musi pfiléhat podél tvafi a pod bradou. Nedotykejte se
respiratoru v dobé jeho uzivani, pripadné si ihned umyjte ruce.

3. Po 8 hodinach respirator vymeérite za novy.

4. K sejmuti respiratoru pouzijte palce a ukazovacky

5. Pouiity respirator vloite do igelitového sacku, ten uzavrete a poté jej vwwhodte
do kose.

6. Umyjte nebo vydezinfikujte si ruce.

Prohlaseni o shodé: Vyrobek je osobnim ochrannym prostfedkem podle nafizeni
EP a rady(EU) 2016/425.
Certifikat a prohlaseni o shodé naleznete na www.avax.cz.
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